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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El laboratorio de resistencia de materiales de la Universidad Politécnica Salesiana 
campus Kennedy, cuenta con un equipo para realizar la práctica de deflexión de 
vigas, construido en el año 2000 el mismo que opera de forma manual. Este equipo 
cuenta con dos balanzas para determinar las reacciones, una cinta métrica para medir 
las distancias y un reloj comparador para conocer la deflexión que se produce en las 
vigas tras añadir cargas mediante pesas. 
Los datos que se toman mediante las balanzas no presentan una lectura confiable 
debido a la constante necesidad de calibración y a la antigüedad del equipo. 
Las distancias de los puntos donde se genera la deflexión a lo largo de la viga se 
miden a través de una cinta métrica, por lo que se puede producir error en la lectura 
de la medida. 
Estos inconvenientes generan inexactitudes al momento de realizar los ensayos de 

















Rediseñar y automatizar el equipo para realizar ensayos de deflexión en vigas para el 




 Acondicionar y automatizar el equipo con sensores que permitan obtener los 
datos mediante un programa elaborado con el software de Labview.  
 Realizar los ensayos y obtener las gráficas de momento y corte en tiempo real 
en el programa desarrollado mediante el software de Labview.  
 Realizar una comparación de los ensayos de deflexión en vigas simplemente 
apoyadas y en voladizo con los datos obtenidos en la práctica del equipo 
actual y los datos obtenidos del equipo rediseñado para evaluar los resultados 
obtenidos mediante un banco de pruebas. 
 Elaborar planos del equipo. 
 Elaborar  un manual de funcionamiento del equipo. 









Con el avance tecnológico que exige la actualidad, el laboratorio de resistencia de 
materiales de la Universidad Politécnica Salesiana campus Kennedy puede mejorar 
la práctica que se realiza en el equipo de deflexión de vigas mediante su 
automatización, ya que los estudiantes que realicen el ensayo podrán comparar los 
resultados obtenidos de forma teórica con los datos obtenidos de forma manual y a su 
vez compararlos con los datos obtenidos automáticamente. 
Es así que el rediseño y la automatización de esta máquina permitirá ofrecer una 
práctica más didáctica a los estudiantes, ya que los datos obtenidos mediante los 
sensores serán enviados a un programa elaborado en LabView con el cual se podrá 
seleccionar el tipo de material con el que se realizará la práctica, conocer la carga 
aplicada, las reacciones producidas, medir la deflexión en cualquier punto de la viga, 
obtener la gráfica de la deflexión de la viga en tiempo real, y obtener los diagramas 



















Verificar el diseño actual e inspeccionar el estado de los materiales con los que fue 
construida, para posteriormente realizar una evaluación y diagnóstico de las posibles 
mejoras tecnológicas que se pueda dar a la máquina existente. 
Elaboración de planos de conjunto y de montaje. 
Generación de guías de prácticas (manual de operación), para la correcta utilización 
de la máquina al momento de realizar los ensayos de deflexión de vigas. 
Para el acondicionamiento y automatización del equipo se elaborará un programa 
mediante el software de Labview para que se pueda realizar el ensayo de una manera 
más didáctica; se incluirá distintos tipos de sensores, celdas de carga para conocer las 
reacciones y la carga aplicada, sensores de distancia, y galgas extensiométricas 
(strain gages) para conocer la deflexión producida en la viga. 
Los datos de los sensores serán tomados mediante una DAQ (Tarjeta de adquisición 
de datos) y enviados vía USB a un ordenador. El programa elaborado mediante el 
software de Labview permitirá mostrar los resultados obtenidos de una manera 















 El rediseño y automatización de la máquina para ensayos de deflexión de 
vigas, permitirá realizar la práctica con vigas de acero, cobre y aluminio de 
hasta 1m de longitud y pesos de 1Kg, 2Kg y 5Kg. 
 El programa elaborado con el software de LabView permitirá elaborar los 
diagramas de corte y momento en tiempo real y podrán ser visualizados en 
forma automática. 
 Será posible saber el valor de las reacciones producidas y del momento 
flexionante. 




















GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Celda de carga: Es un transductor que se utiliza para convertir una fuerza en 
una señal eléctrica. La fuerza que se desea medir deforma una galga extensiométrica 
que convierte el desplazamiento o deformación en señales eléctricas.  
DAQ: Tarjeta de adquisición de datos 
Deflexión: La deflexión de la viga en cualquier punto a lo largo de su eje es el 
desplazamiento de ese punto desde su posición original, medido en la dirección “y”. 
Se denota con la letra ѵ. 
Esfuerzo cortante: Es el que viene dado por la resultante de tensiones cortantes τ, es 
decir, tangenciales, en el área para la cual se pretende determinar el esfuerzo 
cortante. 
Esfuerzo normal: Es el que viene dado por la resultante de tensiones normales σ, es 
decir, perpendiculares, en el área para la cual se pretende determinar el esfuerzo 
normal. 
Flexión no uniforme: Se refiere a flexión en presencia de esfuerzos cortantes, lo que 
significa que el momento cambia al moverse a lo largo del eje de la viga. 
Flexión pura: Se refiere a la flexión de una viga bajo un momento flector constante, 
ocurre sólo en regiones de una viga donde el esfuerzo cortante es cero. 
LabView: Software con lenguaje de programación gráfico. 
Mecanismo: Se le llama mecanismo a los dispositivos que reciben una energía de 
entrada y, a través de un sistema de transmisión y transformación de movimientos, 
realizan un trabajo. 
Momento flexionante: Es el momento de fuerza resultante de una distribución de 
tensiones sobre una sección transversal de un prisma mecánico flexionado o 
una placa que es perpendicular al eje longitudinal a lo largo del que se produce la 
flexión. 
PC: Una computadora personal u ordenador personal. 
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Probeta: Se utiliza para la determinación de las distintas propiedades mecánicas. Las 
probetas pueden ser planas o redondas, dependiendo del ensayo. 
Reloj comparador: Es un instrumento de medición de dimensiones que se utiliza 
para comparar cotas mediante la lectura indirecta del desplazamiento de una punta de 
contacto esférica cuando el aparato está fijo en un soporte. 
Strain gage: Sensor cuya resistencia varía con la fuerza aplicada; convierte la fuerza, 
presión, tensión, peso, en un cambio de la resistencia eléctrica el cual puede ser 
medido. 
Tracción: En el cálculo de estructuras e ingeniería se denomina tracción al esfuerzo 
interno a que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en 
sentido opuesto que tienden a estirarlo.   
Viga: Es un elemento estructural donde una de sus dimensiones es mucho mayor que 

















El presente trabajo se realizó con la perspectiva de mejorar el aprendizaje en el área 
de resistencia de materiales de los estudiantes de ingeniería mecánica. Para ello se 
optó por rediseñar y automatizar el equipo de deflexión de vigas, el cual presentaba 
algunos inconvenientes en la práctica, que afectaban el buen  desempeño de la 
misma. Para esto se realizó un diagnóstico del equipo existente, en el que se verificó 
el estado de operatividad de todos sus elementos para posteriormente reutilizarlos. Se 
realizó un estudio de alternativas de algunos elementos del equipo basado en el 
costo, la fiabilidad, precisión y operación.  
Con este estudio se pudo verificar cuáles son los elementos más aptos para un 
excelente desempeño del equipo.  
Una vez conocidos todos los por menores para el rediseño se procedió al rediseño y 
diseño de los diferentes componentes, los cuales fueron sometidos a varios cálculos 
para comprobar su correcta aplicación durante su funcionamiento y así evitar errores. 
Para ello se aplicó un factor seguridad que garantiza que el equipo no presentará 
defectos durante su funcionamiento o por mal uso. Con el rediseño y/o diseño se 
realizó la automatización, la cual consta de varios acondicionamientos eléctricos y 
electrónicos pues este equipo mostrará todos los datos y gráficas en una PC, puesto 
que está equipado con una DAQ, galgas extensiométricas o strain gages y varios 
sensores de posición los cuales llevan toda la información hacia el PC. Además por 











This work was done because of the need to improve the learning in the area of 
strength of materials for students of mechanical engineering. To do this it was decide 
to redesign and automate the beam deflection team which presented some drawbacks 
in practice, affecting the good performance of the same. For such change a diagnosis 
of existing equipment, in which the operational status of all your items for later reuse 
was verified. A study of alternatives for certain items of equipment whose studies 
rely on cost, reliability, accuracy and operation was performed. 
This study was able to verify what are the most suitable elements for an excellent 
team performance. 
Once you know all the minors to redesign, it proceeded to redesign and design the 
different components, which underwent several calculations to verify the correct 
application during operation to avoid errors, for this factor was applied security 
which guarantee the equipment will not be defective during operation or misuse. 
With the redesign and / or design, the automation which has several electrical and 
electronic fittings because this team will show all data from a PC and its charts was 
performed, since it is equipped with a DAQ, strain gages, and several position 
sensors which carry all the information to the PC, also via Labview software to view 














1.1 FUERZAS CORTANTES Y MOMENTOS FLECTORES 
El análisis de las fuerzas cortantes y momentos flectores sirve para conocer 
cómo se relacionan entre sí y con las cargas. Además es un paso esencial en el 
diseño de vigas. “Por lo general es importante conocer tanto los valores 
máximos de estas cantidades como los valores que varían a lo largo de la viga. 
Una vez conocidos los esfuerzos cortantes y los momentos flectores, se puede 





1.1.1 TIPOS DE VIGAS 
Las vigas suelen describirse por el modo en que están sostenidas. En este 
capítulo se analizará las vigas simplemente apoyadas y las vigas en voladizo, las 
cuales se describen a continuación: 
 VIGA SIMPLEMENTE APOYADA: Es una viga que está soportada 
por apoyos simples en sus extremos, con un soporte de pasador en un 
extremo y un soporte de rodillo en el otro como se muestra en la figura 
1.1. El soporte de pasador se caracteriza por impedir la traslación más no 
la rotación en el extremo de la viga, el extremo A no puede realizar los 
movimientos verticales ni horizontales pero sí puede girar en el plano. El 
soporte de rodillo impide la traslación en dirección vertical pero no en la 
horizontal. Ver figura 1.1. 
 
Figura1.1 Viga simplemente apoyada 
 
Fuente: Timoshenko (2002, pág. 271) 
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 VIGA EN VOLADIZO: Es una viga que está fija en un extremo y libre 
en el otro; en el soporte fijo la viga no puede trasladarse ni girar, mientras 
que en el extremo libre puede hacer ambas cosas. Ver figura 1.2.  
 
Figura1.2 Viga en voladizo 
 
Fuente: Timoshenko (2002, pág. 271) 
 
 
1.1.2 TIPOS DE CARGAS 
CARGA CONCENTRADA: Es una fuerza única que se aplica sobre un área 
muy pequeña. 
CARGA DISTRIBUIDA: Es una carga que se reparte sobre el eje de una viga y 
se mide por su intensidad, que se expresa en unidades de fuerza entre unidad de 
longitud.  
CARGA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE: Tiene intensidad constante 
por unidad de longitud. 
CARGA LINEALMENTE VARIABLE: La intensidad cambia con la 
distancia lo largo del eje. 







1.2 ESFUERZOS EN VIGAS 
Son aquellos esfuerzos y deformaciones que se relacionan con las fuerzas cortantes y 
los momentos flectores; una vez conocidos este tipo de esfuerzos y deformaciones, se 
puede realizar un análisis y un diseño de las vigas sometidas a diversas condiciones 
de carga. Cuando se aplica una carga sobre la viga se genera una flexión (Figura 1.3), 
la cual provoca que el eje se deforme de acuerdo con una curva, a la cual se la 
conoce como curva de deflexión; esta curva se genera en el plano “xy”, llamado por 
ello plano de flexión. Ver figura 1.3. 
 
Figura1.3 Deflexión de una viga en voladizo sometida a una carga Ρ con su 
respectiva curva de deflexión 
 
Fuente: Timoshenko (2002, pág. 311) 
 
 
1.2.1 FLEXIÓN PURA Y FLEXIÓN NO UNIFORME  
 FLEXIÓN PURA: Se denomina así a la flexión de una viga sometida a 
un momento flector constante; por tanto, esto se da en regiones de una 






Figura1.4 Viga simple en flexión pura y diagrama de momentos 
 
Fuente: Timoshenko (2002, pág. 312) 
 
 
 FLEXIÓN NO UNIFORME: Se produce esta flexión en presencia de 
fuerzas cortantes, esto se refiere a que el momento flexionante varía a lo 
largo del eje de la viga. Ver figura 1.5. 
 
Figura1.5 Viga simple con su región central en flexión pura y sus extremas en 
flexión no uniforme 
 




1.2.2 CURVATURA DE UNA VIGA 
Cuando a una viga se la aplica una o varias cargas a lo largo del eje longitudinal 
inicialmente recto, éste se deforma en forma de curva, conocida como curva 
elástica o curva de deflexión de la viga como se ve en la figura 1.6.  
 
Figura1.6 Curva elástica de una viga 
 
Fuente: Timoshenko (2002, pág. 313) 
 
1.3 DEFLEXIÓN DE UNA VIGA  
Es el desplazamiento desde cualquier punto de la viga hacia su posición original, la 
misma que se mide en la dirección “y”; a esta deflexión se la describe con la letra 𝜈 . 
Ver figura 1.7. 
 
Figura1.7  Curva de deflexión de una viga 
 




1.3.1 ECUACIONES DIFERENCIALES DE LA CURVA DE DEFLEXIÓN 
Se considera la viga en voladizo AB. Ver figura 1.8 
 
Figura1.8 Viga en voladizo AB 
 
𝜈 = ℱΧ =? 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
Con el sistema de coordenadas de la figura 1.9 
Figura1.9 Sistema de coordenadas 
 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 





Figura1.10 Curva de deflexión  
 
Fuente: Timoshenko (2002, pág. 610) 
 
θ = Ángulo de rotación del eje de la viga en cualquier punto. 
ρ = Radio de la curvatura. 
Κ = Curvatura. 
 
Ecuaciones: 












 vigala deflexión  a Rigidez=*




La ecuación diferencial para la curva elástica o la ecuación diferencial de la 









   (Ec. 1.2) 
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Esta ecuación puede integrarse en cada caso particular para determinar el ángulo 
de rotación   o la deflexión  , siempre y cuando se conozca el momento 
flector . 
Derivando la ecuación 1.2 respecto a “x” y sustituyendo las ecuaciones: 
   
  
  





   
   
  
 
   
   (Ec.1.3) 
 
   
   
 
 
   
    (Ec. 1.4) 
 
La deflexión   puede determinarse resolviendo cualquiera de las ecuaciones 1.2, 
1.3 y 1.4. A menudo y por simplicidad se utiliza: 
Deflexión: ѵ 
Pendiente: ѵ’=    = 
dx
dv
  (Ec. 1.5) 






 (Ec. 1.6)   






 (Ec. 1.7) 













1.4 DIAGRAMAS DE FUERZA CORTANTE Y MOMENTO FLECTOR 
Los diagramas de corte y momento flector se clasifican según el tipo de apoyo en que 
se encuentra la viga. “Una viga simplemente apoyada está soportada por un pasador 
en un extremo y por un rodillo en el otro (Figura 1.11)”
 
(Hibbeler, 2006, pág. 266). 
 
Figura1.11 Viga simplemente apoyada con sus diagramas de corte y momento 
         
Fuente: Hibbeler (2006, pág. 266) 
Los diagramas para una viga en voladizo se muestran en la figura 1.12. 
Figura1.12 Viga en voladizo con sus diagramas de corte y momento 
 
Fuente: Hibbeler (2006, pág. 266) 
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Este tipo de vigas pueden considerarse entre los elementos estructurales más 
importantes. A ellas se enfocará el desarrollo de los diagramas de corte y de 
momento flector.  
Estos diagramas permiten observar como varían los esfuerzos cortantes y los 
momentos flectores a lo largo de la viga. Es importante ubicar los valores máximos y 
mínimos de cada uno, ya que ellos permiten obtener un gráfico más detallado. Los 
valores de la fuerza cortante y el momento flector se ubican en las ordenadas y la 
distancia se traza en la abscisa a lo largo del eje “x” de la viga. Para obtener los 
diagramas de corte y de momento flector se deben conocer las fuerzas internas y los 
pares internos, los cuales se ejercen en la sección transversal de la viga cuando se 
carga con una fuerza.  
 
1.4.1 CONVENCIÓN DE SIGNOS 
Se debe reconocer que el signo algebraico de una resultante de tensión está 
determinado por la manera en que se deforma el material sobre el que actúa y no 
por su dirección en el espacio. 
“ En el caso de una viga un esfuerzo cortante positivo actúa en sentido horario 
contra el material, y un esfuerzo cortante negativo actúa en sentido anti horario 
contra el material. Además el momento flector positivo comprime la parte 
superior de la viga y un momento flector negativo comprime la parte inferior 
(Figura 1.13).” (Timoshenko, 2002, pág. 277).  
 
Figura1.13 Convención de signos fuerza cortante V  y momento flector Μ 
 





1.4.2 CARGA CONCENTRADA 
Se tiene una carga concentrada Ρ que actúa sobre un elemento de una viga. 
Ver figura 1.14.  
 
Figura1.14 Diagrama de carga concentrada 
 
Fuente: Timoshenko (2002, pág. 287) 
 
Del equilibrio de fuerzas verticales se tiene que: 
𝑉 − P − (𝑉 + 𝑉1) = 0           O                𝑉1 = −P 
El resultado indica que ocurre un gran cambio en el esfuerzo constante en 
cualquier punto donde actúe una carga concentrada. “Conforme se pasa de 
izquierda a derecha a través del punto de aplicación de la carga, el esfuerzo 
cortante decrece una cantidad igual a la magnitud de la carga P dirigida hacia 
abajo”
 
(Timoshenko, 2002, pág. 287). 
Del equilibrio de momentos se tiene que (Figura 1.14): 
−Μ − P (
dx
2
) − (𝑉 + V1)dx +  Μ + Μ1 = 0 
Μ1 = P (
dx
2
) + 𝑉dx + V1dx 
Como la longitud  dx es muy pequeña, el incremento Μ1 en el momento flector 
también es pequeño; por tanto, el momento flector no cambia cuando se pasa a 
través del punto de aplicación de una carga concentrada. 
Derivando el momento flector Μ1 y M se tiene que: 
dM
dx






Como conclusión se puede notar que en el punto de aplicación de una carga 
concentrada, la derivada del momento flector decrece en una cantidad igual a P. 
 
 
1.4.3 DIAGRAMAS DE FUERZA CORTANTE Y MOMENTO FLECTOR 
DE UNA VIGA CON CARGA CONCENTRADA  
Sea una viga simple AB que soporta una carga P que actúa a una distancia a del 
extremo A y a una distancia b del extremo B. Ver figura 1.15. 
Figura1.15 Viga simple con una carga concentrada 
 
Fuente: Timoshenko (2002, pág. 289) 
 









   (Ec.1.10) 
 
Se realiza un corte en la sección a la izquierda de la carga P (Figura 1.16).  
 
Figura1.16 Corte por secciones de una viga 
 
Fuente: Timoshenko (2002, pág. 289) 
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Para (0 < x < a) 
  v =
Pb
L





  (Ec.1.12) 
 
Se realiza otro corte en la sección a la derecha de la carga P (Figura 1.15), para 
(a < x < L). 
  v = −
Pa
L




 (L − x)   (Ec.1.14) 
 
El esfuerzo cortante máximo 
𝑃𝑏
𝐿
 ocurre en el extremo de la viga más cercano a la 
carga concentrada, mientras que el momento flector máximo 
𝑃𝑎𝑏
𝐿
 ocurre bajo la 
carga concentrada vea la figura 1.17 y 1.18. 
 
Figura1.17 Diagramas de la fuerza cortante con una carga simple 
 







Figura1.18 Momento flector para una viga con una carga simple 
 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
1.5 UNIONES SOLDADAS 
Soldadura es un proceso de unión entre metales de idéntica o parecida 
composición dada por la acción del calor, en la cual se funden las piezas a unir, 
directamente o mediante la aportación de otro metal cuyas características sean 
idénticas o parecidas, para lograr una unión fija. 
El material de aportación para lograr una excelente unión entre metales es un  
electrodo (figura 1.19) el cual tiene diferentes características. Éstas van de 
acuerdo al metal que va a ser sometido al proceso de soldadura. 
 
Figura1.19 Principio general de la soldadura 
 
Fuente: Weman (2003) 
 
1.6 SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO 
El movimiento que se genera en un sistema de transmisión tiene un elemento de 
entrada del mecanismo  motriz, que coincide con el tipo de movimiento que tiene 
el elemento de salida conducido. 
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Los mecanismos de transmisión pueden ser, a su vez, agrupados en dos grandes 
grupos: 
 Mecanismos de transmisión circular: En este caso, el elemento de entrada 
y el elemento de salida tienen movimiento circular. Ejemplo: Los sistemas 
de engranajes. 
 Mecanismos de transmisión lineal: En este caso, el elemento de entrada y 
el elemento de salida tienen movimiento lineal. Ejemplo: La palanca. 
 
 
1.6.1 TRANSMISIÓN DE ENGRANAJES POR CADENA  
Este sistema de transmisión circular consta de una cadena cerrada cuyos eslabones 
engranan con dos ruedas dentadas que están unidas a ejes paralelos de los 
mecanismos conductor y conducido, situados a cierta distancia la una de la otra. 
La relación de transmisión se calcula como en el caso de los engranajes. Ver 
figura 1.20 
 
Figura1.20 Transmisión de engranajes con cadena 
 
Fuente: Villalba (2014) 
 
 
1.6.2 PIÑÓN  
Una rueda dentada es un mecanismo de forma circular que transmite movimiento 
mediante dientes. Los dientes rodean la rueda en todo su perímetro. Existen 
diferentes tipos de ruedas dentadas dependiendo de su forma, colocación de los 
dientes y otros factores. 
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El piñón es la rueda de un mecanismo de cremallera o la rueda más pequeña de un 
par de ruedas dentadas, ya sea en una transmisión por engranaje, cadena de 
transmisión o correa de transmisión.  
 
1.6.3 TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
En la Figura 1.21, se ilustra la terminología de los dientes de los engranes: 
 
Figura1.21 Terminología de los dientes de los engranes 
 
Fuente: Larburu (2002) 
 
El paso circular (p): es la longitud del arco del círculo de paso correspondiente a 
un diente y a su intervalo o hueco entre dos dientes consecutivos. Esta longitud 
medida sobre la circunferencia base da el paso base. 
El círculo de paso o diámetro primitivo: es un círculo teórico sobre el que 
generalmente se basan todos los cálculos. Los círculos de paso de un par de 
engranes acoplados son tangentes entre sí. 
El paso diametral (P): es el número de dientes en el engrane por pulgada de 
diámetro de paso. Las unidades del paso diametral son el recíproco de pulgadas. 




El módulo (m): es la razón del diámetro de paso y el número de dientes. La 
unidad de longitud acostumbrada es el milímetro. El módulo es un parámetro, 
junto con el número de dientes, esencial para la construcción de un engranaje. 
La cabeza o addendum (a): es la distancia radial entre el borde superior y el 
círculo de paso. 
La raíz o dedendum (b): es la distancia radial que va del borde inferior hasta el 
círculo de paso. 
El espesor del diente (e): es la anchura de la parte dentada de una rueda medida 
sobre su diámetro primitivo. 
La longitud del diente o anchura de cara (L): es la distancia medida entre las 
dos caras paralelas de la rueda. 
El flanco es la porción de superficie comprendida entre los cilindros exterior e 
interior. 
La altura total (ht): es la suma del addendum y el dedendum. 
El ángulo de presión (α): es el ángulo formado por el radio de la circunferencia 
primitiva que pasa por el punto donde el perfil corta a la circunferencia primitiva 
y la tangente al perfil en dicho punto. Por lo general se toma un ángulo de presión 
de 20°. 
 
1.6.4 CADENA DE TRANSMISIÓN  
“Una cadena de transmisión sirve para transmitir del movimiento de arrastre de 
fuerza entre ruedas dentadas” (Rodriguez, 2014) 
Una cadena es un elemento muy importante a la hora de transmitir potencia. Está 
formada por una serie de eslabones unidos entre sí por pasadores, para realizar la 
transmisión de potencia la cadena se incrusta en unas ruedas dentadas a las cuales 




En la figura 1.22 se muestran las partes de una cadena de transmisión 
 
Figura1.22 Partes de la cadena de transmisión 
 
Fuente: Cedeño (2011) 
 
1.7 ENSAYO DE DEFLEXIÓN  
El objetivo principal de este ensayo es observar y comparar el comportamiento de 
los distintos materiales utilizados en la práctica (acero, aluminio y cobre), al ser 
sometidos a una carga puntual para lograr evidenciar la deflexión de la viga. 
El ensayo consiste en desarrollar un ejercicio de manera teórica y práctica, para 
así conseguir una mejor comprensión del ejercicio comparando los resultados 
obtenidos. 
 INSTRUMENTACIÓN  
La instrumentación que se utiliza en el ensayo consta de: 
 Tres tipos de probetas (Acero A-36, Aluminio y Cobre ASTM B2).  
 Equipo de deflexión de vigas (sensor infrarrojo, celdas de carga). 
 Software para la simulación. (LabView) 




 PROCEDIMIENTOS DE LA PRÁCTICA 
La máquina de ensayos para deflexión de vigas, permite realizar una práctica 
entre apoyos y una práctica en voladizo. 
Cada práctica se debe empezar determinando las reacciones. El 
procedimiento para cada práctica se explica a continuación: 
 
 DETERMINACIÓN DE LAS  REACCIONES 
1. Tomar la medida de L (longitud) entre los puntos de apoyo.  
2. Colocar la probeta entre los puntos de apoyo.  
3. Colocar la carga a la distancia requerida, verificar en el software. 
4. Correr el programa elaborado en Labview. 
5. Verificar las medidas de las reacciones en la PC. 
6. Anotar las medidas en la hoja de datos. 
 
 DETERMINACIÓN DE LA  DEFLEXIÓN ENTRE APOYOS 
1. Determinar las reacciones. 
2. Verificar el tipo de material y las dimensiones de la probeta. 
3. Desplazarse en el programa a la pestaña “Deflexión” 
4. Comprobar la deflexión máxima, o la deflexión en cualquier punto 
desplazando el cursor. 
5. Adicional a la práctica se puede conocer los diagramas de corte y momento 
dirigiéndose dentro del software a la pestaña necesitada. 
6. Anotar las medidas en la hoja de datos. 
 
 DETERMINACIÓN DE LA  DEFLEXIÓN EN VOLADIZO 
1. Determinar las reacciones. 
2. Verificar el tipo de material y las dimensiones de la probeta. 
3. Desplazarse en el programa a la pestaña “Deflexión” 
4. Comprobar la deflexión máxima, o la deflexión en cualquier punto 
desplazando el cursor. 
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5. Adicionalmente a la práctica se puede conocer los diagramas de corte y 
momento dirigiéndose dentro del software a la pestaña necesitada. 
6. Anotar las medidas en la hoja de datos. 
 
1.8 MATERIAL DE LAS VIGAS  
Los materiales a utilizar en las probetas para el ensayo de deflexión de vigas son; 
acero ASTM A36, aluminio y cobre ASTM B2. Sus características físicas y 
mecánicas se detallan en la tabla 1.1. 
 
1.8.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MATERIALES  
Para ver la característica de los materiales véase la tabla 1.1. 
 
Tabla 1.1 Características de los materiales. ANEXO B-1 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MATERIALES  
 ACERO ASTM A36 ALUMINIO COBRE ASTM B2 
Densidad  kg/m3 7850 2600-2800  8900 
Punto de fusión  K 1673 933.47  1357.77 
Punto de ebullición  K 2773 2473 
 
2583 
Calor específico  
J/(K·kg) 
500 900 385 
Resistencia eléctrica  
µOhm.cm 
70-72 2,67 1,69 
Conductividad 
térmica  Kcal/m°C 
12 185 300 
Peso específico   
Kg/dm3 
8,0 2,7 8,96 
Fuente: Timoshenko (2002, pág. 897)  
1.8.2 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES 
Para realizar los diferentes ensayos se requiere conocer las características mecánicas 





Tabla 1.2 Propiedades mecánicas de los materiales. ANEXO B-1 
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS MATERIALES  
 ACERO ASTM A36 ALUMINIO COBRE ASTM B2 
Tensión a la fluencia  
MPa 
250 35 -500 55 -760 
Tensión última  MPa 400 100 -550 230 -830 
Alargamiento  (%) 30 45 50 
Dureza B92 max (Rockwell) 15 HB 
(Brinell) 
35 HB (Brinell) 
Módulo de Young (G)  Gpa                   200 70 80-120 
Módulo de elasticidad 
(E)  Gpa 
190-210 70 -79 110 -120 
Coeficiente de Poisson  0.27-0.30 
 
0,33 0.33-0.36 
Coeficiente de dilatación 
térmica α  10
-6
/°C 
10-18 23 16.6-17.6 
Fuente: Hibbeler (2006) 
 
1.9 AUTOMATIZACIÓN 
La automatización es un sistema de transferencia de las tareas de producción, 
realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos 
tecnológicos.   
Un sistema automatizado consta de dos partes principales:   
 Parte operativa 
 Parte de mando 
 
PARTE OPERATIVA  
Es la parte que actúa directamente sobre la máquina. Son los elementos que hacen 
que la máquina se mueva y realice la operación deseada. Los elementos que forman 
la parte operativa son los accionadores  de las máquinas como motores, cilindros, 
compresores y los captadores como fotodiodos, finales de carrera, etc. 
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PARTE DE MANDO 
Suele ser un autómata programable (tecnología programada), aunque hasta hace muy 
poco se utilizaban relés electromagnéticos, tarjetas electrónicas o módulos lógicos 
neumáticos (tecnología cableada). Éste debe ser capaz de comunicarse con todos los 
constituyentes del sistema automatizado. 
 
1.10 ADQUISICIÓN DE DATOS (DAQ) 
“La adquisición de datos (DAQ) es el proceso de medir con una PC un fenómeno 
eléctrico o físico como voltaje, corriente, temperatura, presión o sonido. Un sistema 
DAQ consiste de sensores, hardware de medidas DAQ y una PC con software 
programable. Comparados con los sistemas de medidas tradicionales, los sistemas 
DAQ basados en PC aprovechan la potencia del procesamiento, la productividad, la 
visualización y las habilidades de conectividad de las PCs estándares en la industria 
proporcionando una solución de medidas más potente, flexible y rentable”  
(Instruments National, 2013). 
 
1.10.1 PARTES DE UN SISTEMA DAQ  
Para observar las partes de la DAQ véase la figura 1.23.  
 
Figura1.23 Partes de una DAQ 
 






“Un sensor, también llamado transductor, convierte un fenómeno físico en una señal 
eléctrica que se puede medir. Dependiendo del tipo de sensor, su salida eléctrica 
puede ser un voltaje, corriente, resistencia u otro atributo eléctrico que varía con el 
tiempo. Algunos sensores pueden requerir componentes adicionales y circuitos para 
producir correctamente una señal que puede ser leída con precisión y con toda 
seguridad por un dispositivo DAQ” (Instruments National, 2013). 
 
1.11.1 TIPOS DE SENSORES 
Para ver los diferentes tipos de sensores véase la tabla 1.3. 
 
Tabla 1.3 Tipos de sensores 
Sensor Fenómeno medido / captado 
Termopar, RTD, Termistor Temperatura 
Fotosensor Luz 
Micrófono Sonido 
Galga Extensiométrica, Transductor 
Piezoeléctrico 
Fuerza y Presión 
Potenciómetro, LVDT, Codificador Óptico Posición y Desplazamiento 
Acelerómetro Aceleración 
Electrodo pH pH 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
1.11.2 SENSORES DE DISTANCIA 
Los sensores de distancia miden la distancia lineal o desplazamiento lineal de 
una forma automatizada, ya que proporcionan una señal eléctrica según la 
variación física o distancia. 
 
1.11.3 ULTRASONIDO 
Los sensores de ultrasonidos son detectores de proximidad que trabajan libres de 
roces mecánicos y que detectan objetos a distancias de hasta 8m. El sensor emite 
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un sonido y mide el tiempo que la señal tarda en regresar. El sensor recibe el eco 
producido y lo convierte en señales eléctricas, las cuales son elaboradas en el 
aparato de valoración. Estos sensores trabajan solamente en el aire, y pueden 
detectar objetos con diferentes formas, colores, superficies y de diferentes 
materiales. Los materiales pueden ser sólidos, líquidos o polvorientos, sin 
embargo han de ser deflectores de sonido. Los sensores trabajan según el tiempo 
de transcurso del eco, es decir, se valora la distancia temporal entre el impulso 
de emisión y el impulso del eco. 
 
1.11.4 INFRAROJO REFLEXIVO 
Este tipo de sensor presenta una cara frontal en la que encuentra tanto un LED 
como un fototransistor. Debido a esta configuración el sistema mide la radiación 
proveniente del reflejo de la luz emitida por el LED. 
Se debe tener presente que esta configuración es sensible a la luz del ambiente 
perjudicando las medidas, por lo que pueden dar lugar a errores. Es necesario 
por lo tanto, la incorporación de circuitos de filtrado en términos de longitud de 
onda. Así pues será importante que trabajen en ambientes de luz controlada. 
Otro aspecto a tener en cuenta es el coeficiente de reflectividad del objeto, el 
funcionamiento del sensor será diferente según el tipo de superficie. 
 
1.11.5 POR CABLE O HILO 
Los sensores de desplazamiento por hilo, también conocidos como sensores de 
sirga o encoder de sirga, compone una gama muy amplia para la medida de 
distancia con una gran facilidad. 
“El sistema de montaje es sencillo, basta con fijar el sensor de distancia a la 
superficie de medida y anclar el extremo del cable a la superficie móvil.                    
Este movimiento provoca que el cable de medida se extraiga y genere un cambio 
en la señal de salida, proporcional a la distancia recorrida por el cable. Los 
rangos de medida parten de 50mm y pueden llegar a los 60000mm, con 
diferentes tipos de salida, analógica y/o digital”. (Sensing, 2013) 
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1.12 CELDAS DE CARGA 
Una celda de carga es un transductor que se utiliza para convertir una fuerza en 
una señal eléctrica. Esta conversión es indirecta y se realiza en dos etapas. Mediante 
un dispositivo mecánico, la fuerza que se desea medir deforma una galga 
extensiométrica.  
La galga extensiométrica convierte el desplazamiento o deformación en señales 
eléctricas. Una celda de carga por lo general se compone de cuatro galgas 
extensiométricas conectadas en una configuración tipo puente de Wheatstone.  
 
1.12.1 USOS 
 Mediciones de fuerzas 
 Balanzas y básculas 
 Básculas de camiones electrónicas 
 Medidores electrónicos en grúas 
 Pesado en tanques y silos 
 Determinación del centro de gravedad 
 
1.13 GALGAS EXTENSIOMÉTRICAS 
Una galga extensiométrica o extensómetro es un sensor, para medir la deformación, 
presión, carga, torque, posición, entre otras cosas, que está basado en el efecto 
piezorresistivo, que es la propiedad que tienen ciertos materiales de cambiar el valor 
nominal de su resistencia cuando se les someten a ciertos esfuerzos y se deforman en 
dirección de los ejes mecánicos. Un esfuerzo que deforma a la galga producirá una 
variación en su resistencia. Esta variación puede deberse al cambio de longitud, el 






Figura1.24 Galga extensiométrica 
 
Fuente: Loaiza (2011) 
 
1.13.1 APLICACIONES 
Las galgas se utilizan para la medición electrónica de diferentes magnitudes 
mecánicas tales como la presión, la carga, la deformación, el torque, entre otras. 
 
1.14 LABVIEW 
Es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con un lenguaje 
de programación visual gráfico. Es recomendado para sistemas hardware y software 
de pruebas, control y diseño, simulado o real y embebido, pues acelera la 
productividad. El lenguaje que usa se llama lenguaje G, que se refiere a un lenguaje 
gráfico. Se caracteriza por la facilidad de utilización. Es válido para programadores 
profesionales como para personas con pocos conocimientos en programación, que 
pueden hacer programas relativamente complejos, imposibles para ellos con 











ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
2.1 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
Para el análisis de las alternativas se examinarán los siguientes parámetros: 
1. Costos  
2. Fiabilidad  
3. Operación 




El costo es el parámetro más importante que se presenta en el estudio de las 
alternativas, ya que en él se consideran los materiales, la tecnología a utilizarse 
en la automatización y sobre todo la viabilidad de elaboración del equipo.  
 
2.1.2 FIABILIDAD  
La fiabilidad se refiere al buen funcionamiento que tendrá el equipo en su 
operación, sobre todo en lo relativo a la automatización debido al rol 
protagónico que tiene en el rediseño planteado.  
 
2.1.3 OPERACIÓN 
En este parámetro se definirá la complejidad al momento de operar los distintos 





2.1.4 EXACTITUD  
La exactitud hace referencia a la recolección datos y/o valores que se generan en 
el ensayo, que son importantes para los cálculos y la comprobación. 
 
2.2 VALORACIÓN NUMÉRICA 
Para el estudio de alternativas en la tabla 2.1 se dará la valoración a los parámetros 
de acuerdo con el grado de necesidad de la misma. 
Tabla 2.1 Valoración numérica 
PARÁMETROS VALORACIÓN 
Costos Bajo 3 
Medio 2 
Alto 1 









Exactitud Alta 3 
Media 2 
Baja 1 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
2.3 ALTERNATIVAS DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA 
LA ELABORACIÓN DE  GRÁFICAS DE DEFLEXIÓN  
 
2.3.1 ALTERNATIVA 1: PLC (CONTROLADOR LÓGICO 
PROGRAMABLE)  
“El PLC es un dispositivo operado digitalmente, que usa una memoria para el 
almacenamiento interno de instrucciones con el fin de implementar funciones 
específicas, tales como lógica, secuenciación, registro y control de tiempos, 
conteo y operaciones aritméticas, para controlar a través de entradas/salidas 
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digitales o analógicas, varios tipos de máquinas o procesos. Además operan de 
manera secuencial y cíclica, es decir, una vez finalizado el recorrido completo de 
un programa, comienza a ejecutar su primera instrucción”
 
(Saravia, 2012), véase 
la figura 2.1.  
 
Figura 2.1 El PLC y sus partes 
 
Fuente: Rocatek (2014) 
 
VENTAJAS: 
 Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que: 
 No es necesario dibujar el esquema de contactos. 
 No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que, por lo general, 
la capacidad de almacenamiento del módulo de memoria es lo 
suficientemente grande. 
 La lista de materiales queda sensiblemente reducida, y al elaborar el 
presupuesto correspondiente se eliminará parte del problema que supone 
el contar con diferentes proveedores, distintos plazos de entrega, etc.  




 Mínimo espacio de ocupación. 
 Menor coste de mano de obra de la instalación. 
 Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema, 
al eliminar contactos móviles, los mismo autómatas pueden detectar e indicar 
averías. 
 Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata. 
 Menor tiempo para la puesta de funcionamiento del proceso al quedar 
reducido el tiempo de cableado. 
 
DESVENTAJAS: 
 Demasiado trabajo requerido en la conexión de cables. 
 Dificultades con los cambios o sustituciones. 
 Siempre es difícil encontrar errores, y requieren mano de obra experta. 
 Cuando se produce un problema, el tiempo de detención es de carácter 
indefinido, por lo general lapsos muy grandes. 
 Condiciones ambientales apropiadas para el funcionamiento del PLC. 
 Mayor costo para controlar tareas muy pequeñas o sencillas. 
 Necesidad de adiestramiento de personal y costo elevado. 
 
2.3.2 ALTERNATIVA 2: DAQ (ADQUISICIÓN DE DATOS)  
“La adquisición de datos o señales, consiste en la toma de muestras del mundo 
real (sistema analógico) para generar datos que puedan ser manipulados por un 
ordenador u otras electrónicas (sistema digital). Consiste, en tomar un conjunto 
de señales físicas, convertirlas en tensiones eléctricas y digitalizarlas de manera 
que se puedan procesar en una computadora. El elemento que hace dicha 
transformación es el módulo de digitalización o tarjeta de Adquisición de Datos 
(DAQ)”
 







 Flexibilidad de procesamiento, posibilidad de realizar las tareas en tiempo 
real o en análisis posteriores (a fin de analizar los posibles errores). 
 Gran capacidad de almacenamiento, rápido acceso a la información y toma de 
decisión. 
 Posibilidad de emular una gran cantidad de dispositivos de medición y activar 
varios instrumentos al mismo tiempo, facilidad de automatización, etc. 
 Se utiliza en la industria, la investigación científica, el control de máquinas y 
de producción, la detección de fallas y el control de calidad entre otras 
aplicaciones como tratar a señales analógicas sin problemas. 
 
DESVENTAJAS: 
 Necesita de un software para la transición de datos a la PC.  
 No se recomiendan para procesos industriales. 
 
2.3.3 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Para la evaluación de alternativas ver tabla 2.2. 
Tabla 2.2 Evaluación de alternativas DAQ y PLC 
Parámetros Factor de 
ponderación 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 
ideal 
Costos 3 2x3 3x3 3x3 
Fiabilidad 2 2x2 3x2 3x2 
Operación 2 2x2 3x2 3x2 
Exactitud 3 3x3 3x3 3x3 
TOTAL 10 23 26 30 
ÍNDICE 100% 76.66% 86.66% 100% 
Selección  2 1  






2.3.4 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
Luego de analizar las alternativas planteadas sobre el sistema de adquisición de 
datos, tomando en cuenta ventajas y desventajas, se observa que la DAQ 
(alternativa 2) aporta más beneficios con respecto al PLC. 
 
2.4 ALTERNATIVAS PARA LA MEDICIÓN DE LA DEFLEXIÓN EN LA 
VIGA 
 
2.4.1 ALTERNATIVA 1: MEDICIÓN DE LA DEFLEXIÓN MEDIANTE 
SENSOR ULTRASÓNICO 
Los sensores de ultrasonidos son detectores de proximidad que trabajan libres de 
roces mecánicos y detectan objetos a distancias de hasta 8m. El sensor emite 
pulsos ultrasónicos. Éstos se reflejan en un objeto y el sensor recibe el eco 
producido convirtiéndolo en señales eléctricas, las cuales son procesadas en 
el aparato de valoración. Estos sensores trabajan solamente en el aire, y pueden 
detectar objetos con diferentes formas, colores, superficies y de diferentes 
materiales. 
Los sensores de proximidad ultrasónicos están generalmente disponibles en 
forma de sensores de reflexión directa, donde el emisor y el receptor se hallan en 
un mismo cuerpo. Ver figura 2.2. 
 
 
Figura 2.2 Sensor ultrasónico 
 





 Detección del objeto independientemente del color y del material 
 Relativamente insensibles a la suciedad y al polvo 




 Se necesita usar barreras ultrasónicas 
 Costo elevado con respecto a sensores infrarrojos 
 
 
2.4.2 ALTERNATIVA 2: MEDICIÓN DE LA DEFLEXIÓN MEDIANTE 
SENSOR INFRARROJO 
El emisor lanza un rayo infrarrojo el cual es reflejado por el objeto en que 
incide, y el receptor mide la cantidad de luz que es reflejada con lo que se puede 
tener una estimación de la distancia a la que se encuentra el objeto. Ver figura 
2.3. 
Figura 2.3 Sensor infrarrojo 
 
Fuente: Posadas (2013) 
 
VENTAJAS 
 Puede tomar varias muestras rápidamente 






 Las medidas pueden verse afectadas por la iluminación de la habitación 
 
2.4.3 ALTERNATIVA 3: MEDICIÓN DE LA DEFLEXIÓN MEDIANTE 
GALGAS EXTENSIOMÉTRICAS 
Una strain gage o extensómetro es un sensor (figura 2.4) que mide 
la deformación, presión, carga, torque, posición, entre otras magnitudes, cuyo 
funcionamiento se basa en el efecto piezorresistivo, que es la propiedad que 
tienen ciertos materiales de cambiar el valor nominal de su resistencia cuando se 
le someten a ciertos esfuerzos y se deforman en dirección de los ejes mecánicos. 
Un esfuerzo que deforma a la galga producirá una variación en su resistencia, 
esta variación puede ser por el cambio de longitud, el cambio originado en la 
sección o el cambio generado en la resistividad. (Figura 2.4). 
 
Figura 2.4 Strain Gage y/o Galga Extensiométrica 
 
Fuente: Loaiza (2011) 
 
VENTAJAS 
 Tamaño pequeño  
 Pueden ser alimentadas con corriente continua o corriente alterna 
 Tienen una excelente respuesta en frecuencia 
 Son simples y adecuadas en medidas estáticas y dinámicas 





 El esfuerzo aplicado no debe llevar a la galga fuera del margen elástico o 
también llamado esfuerzo de fluencia. 
 La deformación de la galga debe ser en la misma dirección del soporte para 
evitar tensiones opuestas en lo que a alineación de la galga se refiere, ya que 
mide en una sola dirección. 
 La galga solo proporciona los datos de las direcciones a las que ésta ha sido 
diseñada. Si se quiere medir en direcciones perpendiculares. Se puede poner 
otra galga igual a 90° de la inicial, por lo tanto, una sola galga puede medir 
solamente una dirección. 
 
 
2.4.4 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Para ver la evaluación de alternativas ver la tabla 2.3. 
Tabla 2.3 Evaluación de alternativas sensor ultrasónico, infrarrojo y Strain Gage 
ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DEL SISTEMA 
Parámetros Factor de 
ponderación 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 
ideal 
Costos 3 1x3 2x3 2x3 3x3 
Fiabilidad 2 3x2 3x2 2x2 3x2 
Operación 2 2x2 2x2 1x2 3x2 
Exactitud 3 2x3 2x3 2x3 3x3 
TOTAL 10 19 22 18 30 
ÍNDICE 100% 63.33% 73.33% 60% 100% 
Selección  2 1 3  
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
2.4.5 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN PARA DEFLEXIÓN EN 
LA VIGA 
Tomando en cuenta las ventajas y desventajas de las tres alternativas, se 
evidencia que el sistema de medición de deflexión mediante el sensor infrarrojo 
(alternativa 2) tiene más ventajas sobre los otros. 
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2.5 ALTERNATIVAS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN PARA LA 
OBTENCIÓN DE LAS REACCIONES  
 
2.5.1 ALTERNATIVA 1: OBTENCIÓN DE REACCIONES MEDIANTE UN 
DINAMÓMETRO (BALANZA) 
“El dinamómetro es un instrumento utilizado para medir fuerzas o para pesar 
objetos. El dinamómetro tradicional, inventado por Isaac Newton, basa su 
funcionamiento en la elongación de un resorte que sigue la ley de elasticidad de 
Hooke en el rango de medición” (PCE Ibérica, 2014). Existen otros instrumentos 
de medida de fuerzas, especialmente de pesos, los cuales reciben diversos 
nombres, pero en   realidad estos son dinamómetros, ya que su funcionamiento 
se basa en el alargamiento o compresión de muelles. Como ejemplo se puede 
apreciar la balanza de cocina véase la figura 2.5. 
 
 
Figura 2.5 Balanza de resorte 
 
Fuente: PCE Ibérica (2014) 
 
VENTAJAS 
 Uso rápido 
 No necesita instalación  





 Poco rango de precisión. 
 Necesita calibración continua. 
 Desgate debido al uso continuo. 
 
2.5.2 ALTERNATIVA 2: OBTENCIÓN DE REACCIONES MEDIANTE 
CELDAS DE CARGA 
Una celda de carga es un dispositivo electromecánico compuesto de sensores de 
deformación física que traducen una fuerza en un voltaje. Consta de varios tipos 
de resistencia eléctrica, piezoeléctricos y capacitancia. Entre los más comunes se 
presentan los piezoeléctricos por ser más sensibles para detectar fuerzas 
pequeñas o diferencias mínimas. La precisión de cada celda varía desde las 
comerciales hasta las científicas. La celda de carga analógica con galgas 
extensiométricas es la que se utiliza más comúnmente. 
Una celda de carga (Figura 2.6) se compone de cuatro sensores conectados en 
una configuración que se conoce como puente de Wheatstone. Esta 
configuración permite obtener un voltaje proporcional a la deformación que 
sufren los sensores producto de la fuerza aplicada a ellos. Entre dos puntos 
opuestos del puente se aplica un voltaje DC o AC, entre 5 y 20 Voltios (depende 
de la celda de carga), y la deformación mecánica de la celda generará una 
variación en mili voltios proporcional al voltaje aplicado y a la carga.  
 
Figura 2.6 Celda de carga 
 
Fuente: Fralib (2014) 
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PROBLEMAS DE LAS CELDAS DE CARGA DE SEÑAL 
ANALÓGICA 
 El ajuste es lento. 
 Con el tiempo se desajusta. 
 Diagnosticar qué celda tiene una falla es muy complicado. 
 La señal de la caja al indicador es analógica y es propensa a ruido con la 
distancia. 
 
VENTAJAS DE LA CELDA DE CARGA DE SEÑAL DIGITAL 
 El ajuste no requiere de potenciómetros, lo que lo hace más fácil de utilizar y 
duradero. 
 La señal de la celda al indicador es digital, lo cual la protege de ruido 
eléctrico aún cuando no sea lineal. 
 
DESVENTAJAS DE LA CELDA DE CARGA DE SEÑAL DIGITAL 
 El procedimiento de instalación es costoso. 
 El elemento más débil de una báscula es la celda de carga. 
 El protocolo de comunicación digital depende del proveedor. 
 
2.5.3 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Para ver la evaluación de alternativas ver la tabla 2.4. 
Tabla 2.4 Evaluación de alternativa Balanza y Celda De Carga 
Parámetros Factor de 
ponderación 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa ideal 
Costos 3 3x3 2x3 3x3 
Fiabilidad 2 1x2 3x2 3x2 
Operación 2 2x2 3x2 3x2 
Exactitud  3 1x3 3x3 3x3 
TOTAL 10 18 27 30 
ÍNDICE 100% 60% 90% 100% 
Selección   2 1   




2.5.4 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN PARA LA OBTENCIÓN 
DE LAS REACCIONES 
Tomando en cuenta las ventajas y desventajas de las dos alternativas, se evidencia 
























REDISEÑO Y AUTOMATIZACIÓN  
 
3.1 DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO EXISTENTE 
Actualmente existe un equipo de ensayos de deflexión de vigas en el laboratorio de 
Resistencia de Materiales, de la UPS – Kennedy (Figura 3.1),  el cual fue construido 
hace 10 años, por lo que se encuentra desactualizado y sus componentes como 
balanzas y reloj comparador se encuentran descalibrados, perdiendo precisión y 
aumentando el porcentaje de error en la lectura de las mediciones. 
 
Figura 3.1 Máquina actual de ensayos de deflexión de vigas 
 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
Para medir las reacciones se utilizan dos balanzas de 10Kg, con una apreciación de 
50g, las cuales debido a su antigüedad ya no brindan una lectura correcta. 
 
3.1.1 APOYO DE VIGAS 
Actualmente el sistema que se utiliza para apoyar las vigas sobre las balanzas 
(Figura 3.2) no es fijo, ya que éstas simplemente se ubican sobre los soportes de 
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las balanzas. Al momento de aplicar la carga la viga se mueve impidiendo 
obtener una lectura correcta de la distancia requerida. 
 
Figura 3.2 Apoyo de las vigas 
   
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
3.1.2 MEDICIÓN DE LA DEFLEXIÓN 
La medición de la deflexión en la viga se la realiza mediante un reloj 
comparador (Figura 3.3) con una apreciación de 0.01mm 0-30mm; dicho reloj 
comparador funciona de manera correcta por lo que se lo puede seguir 
utilizando. 
 
Figura 3.3 Reloj comparador 
 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
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3.1.3 ESTRUCTURA PARA APLICAR LA CARGA 
El sistema actual que se utiliza para aplicar la carga (Figura 3.4) es de madera 
con un gancho de acero en el cual se ubican las pesas. Este presenta un problema 
de sujeción. 
Figura 3.4 Sistema actual para aplicar la carga 
 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
3.1.4 MARCO METÁLICO QUE SOPORTA AL EQUIPO DE DEFLEXIÓN 
DE VIGAS   
Después de haber realizado una inspección visual y un análisis estructural del 
marco metálico (Figura 3.5), se llegó a la conclusión de que éste se encuentra en 
buen estado, y por tanto se lo puede seguir utilizando. 
Figura 3.5 Marco metálico 
 




3.1.5 CINTA MÉTRICA  
Actualmente el equipo de deflexión de vigas cuenta con una cinta métrica 
(Figura 3.6) que se utiliza para ubicar las distancias de los pesos y para la 
medición de la deflexión de la viga. Luego de haber realizado un estudio y una 
inspección visual en la ensayo, se llegó a la conclusión que la cinta métrica está 
deteriorada. Sin embargo dicha cinta métrica será reutilizada y reemplazada por 
otra. 
Figura 3.6 Cinta métrica 
 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
 
3.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL MARCO METÁLICO  QUE  
SOPORTA AL EQUIPO DE DEFLEXIÓN DE VIGAS  
 
3.2.1 SIMULACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL UTILIZANDO 
SAP2000 V14 
Luego de haber determinado las dimensiones de los elementos que conforman la 
máquina de ensayos de deflexión de vigas y las cargas que ésta soporta, se 
ingresan los datos en el programa SAP2000 V14 para realizar la simulación 
estática (Figura 3.7). 






Figura 3.7 Simulación de la estructura 
 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
Para las cargas se tomó en cuenta el peso propio de la estructura y de sus 
elementos y además de las pesas utilizadas para el ensayo, utilizando una carga 
puntual de 20kg en el centro de las vigas transversales. También se propuso un 
factor de seguridad de 1,5 por el mal uso de la estructura (Figura 3.8). 
Figura 3.8 Estructura aplicada cargas puntuales 
 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
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Posteriormente a la asignación de las cargas y el factor de seguridad se efectuó 
la corrida del programa, luego de lo cual se realizó el chequeo de la estructura 
para verificar si existe algún tipo de inconvenientes en ésta (Figura 3.9). 
Figura 3.9  Ejecución del programa 
 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
Mediante la barra de colores críticos, el programa permite verificar qué 
elementos de la estructura se encuentran en grado crítico (figura 3.11). Ninguno 
de los elementos es crítico ya que se encuentran en celeste.  En la figura 3.10 se 
verifica el color crítico de los puntos de apoyo y/o uniones, los cuales se 









Figura 3. 10 Chequeo de la estructura  
 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
Se concluye mediante la figura 3.11 que la actual estructura se encuentra 
sobredimensionada y se puede utilizar para el rediseño. 
 
Figura 3. 11 Chequeo de la estructura por  color  crítico 
 




Kteórico = 0.5 
Kdiseño = 0.65 




De acuerdo al análisis estructural realizado en el software SAP, el marco puede 
soportar cargas de hasta 20kg, ya que este fue diseñado con perfiles y platinas de 
grandes dimensiones que permiten realizar el rediseño utilizando el mismo 
marco metálico. 
 
3.3 REDISEÑO DE LA ESTRUCTURA PARA LA CELDA DE CARGA 
La base (ASTM A36) anterior de la balanza no satisface las necesidades de 
sujeción y buen funcionamiento de la celda de carga. Por ese motivo se 
procederá al rediseño de la misma, en el cual se modificarán las dimensiones de 
la base y se verificará el espesor del material.  
Para el rediseño de la base se tomará en cuenta la carga a la cual va a ser 
sometida la base, que es de 10 Kgf. Además se verificará si el espesor que se 
utilizó en la base soportará la nueva carga. Las medidas están en mm. (Ver en el 
ANEXO A PLANO 0.0001.04.00.00) 
 
3.3.1 CÁLCULO DE LA COLUMNA  
En la figura 3.12 se aprecia el diagrama de cuerpo libre de una columna 









Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
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En la Tabla 3.1 se puede ver las características de los tubos cuadrados  
 
Tabla 3.1 Características del tubo estructural negro cuadrado 
 
Fuente: DIPAC (2014) 
 
Debido a la disponibilidad del distribuidor, se seleccionó un tubo estructural 






































Con este valor de esbeltez se localiza en la tabla 3.16 del manual de la AISC 
(ANEXO B-2) el valor del esfuerzo admisible Fa, interpolando los valores. 
𝐹𝑎 = 21.253 𝑘𝑠𝑖 
𝑃 = 𝐹𝑎 𝑥 𝐴                                           (Ec. 3.3) 
𝑃 = 21.2531 𝑘𝑠𝑖 𝑥 0.6882 𝑝𝑙𝑔2 
𝑃 = 14.62 𝑘𝑙𝑏 
El tubo cuadrado disponible es de 4cm, ver figura 3.13 
Figura 3.13 Perfil Cuadrado 40x40 (mm) 
 
Fuente: DIPAC (2014) 
 
Este perfil cuadrado de 40 x 40 (mm) cumple con las especificaciones para el 




3.3.2 CÁLCULO DE LAS  PLACAS  RECTANGULARES  INFERIORES  
El rediseño de estas placas se realizará con la carga máxima que se utilizará en la 
práctica incluyendo los pesos de los distintos elementos, esto es 10 kgf. 
El material de la placa es acero ASTM A36 y se encuentra sujeta mediante un 
perno a la placa superior de sujeción. 
 
Figura 3.14 Placa base para la sujeción de la base de la celda de carga 
 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 





R1 = Longitud mayor de la placa 




Por lo tanto interpolando: 





Κ = Coeficiente para placas 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 (ANEXO C-1) 
 




                                         (Ec. 3.4) 
Donde:  
SM = Esfuerzo máximo 
P = Fuerza máxima sobre la placa 
t = Espesor de la placa 
 








   
t = 0.437mm 
 
Mediante la ecuación 3.6 se elige un factor de seguridad que evitará la flexión en 
la placa. 
e = t ∗ fS                                              (Ec. 3.6) 
e = 0.437 ∗ 3 
e = 1.32mm 
 
El espesor de la placa anterior es de ½ plg por lo cual está sobredimensionada y se 








3.3.3 CÁLCULO DE LA PLACA CUADRADA SUPERIOR 
Esta placa servirá para apoyar a la celda de carga y se la fabricará en acero ASTM 
A36 con una carga de diseño de 10 Kgf. 





R1 = Longitud mayor de la placa 




Por lo tanto: 
Κ = 0.287 
Donde: 
Κ = Coeficiente para placas 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 (ANEXO C-1) 
 








   
t = 0.265mm 
 
Mediante la ecuación 3.6 se elige un factor de seguridad que evite la flexión en la 
placa. 
e = t ∗ fS 
e = 0.265 ∗ 3 
e = 0.795mm 
 






3.3.4 CÁLCULO DE LA PLACA SUPERIOR DE SUJECIÓN 
Esta placa servirá para sujetar la base de la celda de carga y la columna de la 
práctica de voladizo.  
Para el diseño de la placa se consideran las dos cargas puntuales iguales P1 =
P2 = 98.1[N]. Ver figura 3.15 
 
Figura 3.15 Diagrama de Cuerpo Libre 
 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
Realizando la sumatoria de momentos en el punto A, se obtiene la reacción RB: 




























Se procede a cortar  por secciones la placa, para obtener el momento flector M y 
el esfuerzo cortante V en cada tramo de la misma.  










































3) 40 < x < 70 






















4) 70 < x < 80 























En la tabla 3.2 se resume los valores del esfuerzo cortante V  y el momento flector 
M en cada tramo.  
 











Tramo X[mm] M[N.mm] V[N] 
1 
0 0 -98,1 
15 -1471,5 -98,1 
2 
15 -1471,5 80,27 
40 535,25 80,27 
3 
40 535,25 -17,835 
70 0 -17,835 
4 
70 0 0 
80 0 0 
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Mediante el software MDSOLIDS se obtiene los respectivos diagramas del 
esfuerzo cortante V  y el momento flector M  en cada tramo; como se muestra en 
la figura 3.16 y 3.17 
 
Figura 3.16 Diagrama de Esfuerzo Cortante 
 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
Figura 3.17 Diagrama de Momento Flector 
 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
Se determina el módulo de sección mediante la ecuación 3.7, aplicando la 





max                                                (Ec. 3.7) 
Donde: 
 S: Módulo de sección 
 Mmax: Momento máximo 
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 adm : Esfuerzo admisible  
Mediante la ecuación 3.8 se determina el esfuerzo admisible para el acero A36. 



































El módulo de sección también se lo determina aplicando la ecuación 3.9: 
C
I
S                                                       (Ec. 3.9) 
Donde: 
 S: Módulo de sección 
 I: Inercia de la figura 
 C: Centroide la de figura 
 h: Espesor de la placa  
 














































El espesor de la placa anterior es de ½ plg por lo cual está sobredimensionada y se 
la podrá utilizar para el rediseño. 
3.4 DISEÑO DE LA BASE TRANSPORTADORA 
Esta base transportadora sirve para soportar los dos sensores infrarrojos y se 
encuentra sujeta a la cadena.  
La base transportadora está conformada por un riel sujeto a la cadena y un soporte 
para los sensores. (Ver en los ANEXO A PLANO N 0.0001.02.00.00). 
 
3.4.1 CRITERIO DE SELECCIÓN Y DISEÑO PARA LA RIEL 
El diseño se lo va a realizar con dos ángulos soldados a una platina 
rectangular como se detalla en la tabla 3.3. (Ver ANEXO A PLANO N 
0.0001.02.03.00). 
La longitud del riel se diseñó teniendo en cuenta los criterios de estabilidad y 
facilidad de desplazamiento.  Ver tabla 3.3 
Tabla 3.3 Elementos del riel 
Elemento Cantidad Longitud Ancho Espesor Material 
Ángulo 2 13 cm 1 plg 1/8 plg Acero 
Platina 1 13 cm 22 mm 3 mm Acero 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
3.4.2 CRITERIO DE SELECCIÓN PARA SOPORTE DE LOS SENSORES 
El soporte para los sensores infrarrojos se realizará en una platina rectangular 
como se detalla en la tabla 3.4, tomando en cuenta las dimensiones del sensor 
infrarrojo y la  distancia que hay entre la viga apoyada en los extremos y la 




Tabla 3.4 Elementos del soporte para los sensores 
Elemento Cantidad Longitud Ancho Espesor Material 
Platina 1 23.5 cm 1 plg 3 mm A36 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
3.5 REDISEÑO DEL GANCHO PARA SUJECIÓN DEL PESO 
Debido a que la actual base de sujeción del peso es de madera y no satisface la 
necesidad de sujetar el nuevo peso, se optó por descartarla. (Ver ANEXO A 
PLANO 0.0001.06.00.00). El material que se utilizará para la nueva base es de 
acero ASTM A36.  
En la figura 3.18 se puede observar el diagrama de cuerpo libre. 
Figura 3.18 Diagrama cuerpo libre base sujeción del peso 
 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
Para el diseño de la estructura de sujeción del peso se consideran las reacciones en 
los soportes fijos, que en este caso se origina por la ubicación de una carga 
P=15Kgf en el centro de la estructura, obteniéndose: 
RA = RB = 7.5𝐾𝑔𝑓 
 
Se corta por secciones la base para obtener el momento flector M y el esfuerzo 






Tramo 0 < 𝑥 < 20, Ver figura 3.19 
Figura 3. 19 Diagrama de corte primer tramo 
 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
∑ 𝐹𝑦 = 0 
RA − V = 0                                                    
V = 7.5𝐾𝑔𝑓   
∑ 𝑀 = 0 
−RA(x) + M = 0                                       
 
Para:  x = 0                   M(x) = 0 
  x = 20                 M(x) = 150𝐾𝑔𝑓 ∗ 𝑚𝑚 
 
 
En la figura 3.20 se puede observar el diagrama de fuerzas cortantes. 
Figura 3.20 Diagrama de fuerzas cortantes del gancho para sujeción del peso 
 






Tramo 20 < 𝑥 < 40, ver figura 3.21 
 
Figura 3.21 Diagrama de corte segundo tramo 
 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
∑ 𝐹𝑦 = 0 
RA − V − ρ = 0                                                                        
V = −7.5𝐾𝑔𝑓   
∑ 𝑀 = 0 
−RA(x) + M + ρ(x − 20) = 0                                     
 
Para:  x = 20                 M(x) = 150𝐾𝑔𝑓 ∗ 𝑚𝑚  
  x = 40                  M(x) = 0  
 
En la figura 3.22 se puede observar el diagrama de momento flector. 
Figura 3.22 Diagrama de momento flector del gancho para sujeción del peso 
 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
La altura se considera como el espesor de la base la cual toma en cuenta el eje “y”. 
61 
 





                                  (Ec. 3.10) 
Donde:     
b = Base de platina 
h = Espesor de la platina 
W = Módulo de sección transversal 
 




                                          (Ec. 3.11) 
Donde: 
𝜎𝑎𝑑𝑚 = Esfuerzo admisible 
𝜎𝑦 = Esfuerzo de fluencia 
𝑓𝑠 = Factor de seguridad 
 
𝜎𝑎𝑑𝑚 =











                                    (Ec. 3. 12) 
Donde: 
𝜎𝑎𝑑𝑚 = Esfuerzo admisible 
Mmax = Momento máximo 
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 h = √
6 ∗ 150 Kgf ∗ mm2 ∗ mm
40mm ∗ 8.5 Kgf
      
h = 1.63mm       
El espesor que se obtiene del cálculo es de 1.63mm, el cual soportará una carga 
de 15 Kgf durante el ensayo de deflexión de vigas, para facilidad de 
construcción se selecciona una platina de 3mm. 
3.6 DISEÑO DE SOLDADURA 
Los elementos estructurales que deben ser unidos son la barra rectangular 
superior y las bases de la celda de carga,  los mismos que están fabricados con 
acero estructural ASTM A-36  
 
La soldadura a utilizar es del tipo SMAW (Soldadura Manual con Electrodo 
Revestido), ya que tiene características de calidad, bajo costo de operación y 
mayor continuidad en el proceso de soldadura. 
Las juntas en perfiles cuadrados, platinas y vigas serán soldadas con electrodos 
E6011, ya que éstos son de fácil adquisición en el mercado, bajo costo y su 
resistencia última (Su) y límite de fluencia (Sy), son apropiados para el acero 
ASTM A-36. Además el electrodo garantiza una excelente unión en la junta, ya 
que es de alta penetración  
 
El tipo de soldadura que se va a emplear es de filete en ángulo figura 3.23. 
Figura 3.23 Soldadura tipo ángulo 
 
Fuente: Kobelco (2014) 
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3.6.1 CÁLCULO DE SOLDADURA PLACA SUPERIOR DE SUJECIÓN 
Para el cálculo de soldadura se tomará el punto crítico de la estructura.   
Para la soldadura SMAW el tipo de unión que se empleará es a tope.  
En la Figura 3.24 se representa la soldadura que une la placa superior de sujeción. 
 
Figura 3.24 Junta soldada 
 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
 DIMENSIONES DE LA SOLDADURA  
Las dimensiones fundamentales que sirven para determinar un cordón de 
soldadura son la garganta y la longitud que se pueden ver figura 3.25 
 
Figura 3. 25 Medidas cordón soldadura 
 





Para el cálculo de dimensiones de soldadura, flexión y torsión respectivamente se 
seleccionará el caso 3 del ANEXO D-1. 
 
Dimensiones de soldadura: 
𝐴𝑤 = 2𝑏                                                 (Ec. 3. 13) 
𝐴𝑤 = 2 ∗ 70𝑚𝑚  
𝐴𝑤 = 140𝑚𝑚 
Flexión: 
𝑆𝑤 = 𝑏𝑑                                                 (Ec. 3. 14) 








                                          (Ec. 3. 15) 
                                               
𝐽𝑤 =






Para el cálculo de la fuerza debido al cortante vertical se emplea la ecuación 3.16. 















Mediante la ecuación 3.17 se calcula la fuerza debido al momento de torsión.  
𝑇 = 𝑃 ∗ 500𝑚𝑚                                                        (Ec. 3. 17) 
𝑇 = 150𝑘𝑔 ∗ 500𝑚𝑚 
































En la figura 3.26 se muestra el Diagrama de sumatoria de fuerzas.  
 
Figura 3.26 Diagrama de sumatoria de fuerzas 
 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
𝑓𝑅 = √𝑓𝑡ℎ
2 + (𝑓𝑡𝑣 + 𝑓𝑠)2 









Se selecciona el electrodo E6011 para soldar el material A36, ya que este 
electrodo presenta todas las características que requiere la placa a soldar. 
 
 LONGITUD NECESARIA PARA LA SOLDADURA 
Para el cálculo de la longitud requerida del cordón, se necesita la fuerza admisible 
para el cordón de 3/16plg. En el ANEXO D-2 se observa que la fuerza admisible 
para el acero A36 es de  9600
𝑘𝑔
𝑚𝑚

























𝑊 = 0.025𝑝𝑙𝑔 
 
Según el ANEXO D-3 el tamaño mínimo del cordón debe ser 3/16plg (0.188plg). 
Se concluye que el electrodo E6011 a utilizar en el diseño de la placa, cumple 
satisfactoriamente sin que exista falla alguna durante la vida útil. 
 
3.7  SELECCIÓN DEL SISTEMA MOTRIZ 
Los elementos que intervienen en la transmisión son el motor, el eje del motor, el 





3.7.1 INERCIA DE LAS MASAS EN MOVIMIENTO 
Se utilizará las siguientes ecuaciones para establecer la inercia de los diferentes 
elementos que integran el sistema motriz. 
3.7.1.1 INERCIA DEL EJE DEL MOTOR 
En la figura 3.27 se representa el eje del motor. 
Figura 3.27 Eje motor 
 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
 Volumen de un cilindro hueco 





  (Ec. 3.18) 
Donde: 
- V = Volumen del cilindro hueco [mm3] 
- dext = Diámetro exterior [mm] 
- dint = Diámetro interior [mm] 


















 Volumen de un cilindro macizo 
El volumen de un cilindro hueco está dado por la ecuación 3.19. 
ldV **
4




- V = Volumen del cilindro macizo [mm3] 
- d = diámetro del cilindro [mm] 













 Masa de un cuerpo 
La masa de un cuerpo está dada por la ecuación 3.20. 
Vm *   (Ec. 3.20) 
Donde: 
- m = Masa del cuerpo [Kg] 
-  = Densidad del material [Kg/m3] 
































 Inercia cilindro hueco 





I   (Ec. 3.21) 
Donde: 
- I = Inercia del cilindro [Kg.mm2] 
- m = Masa del cuerpo [Kg] 
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- dext = Diámetro exterior del cilindro [mm] 



















 Inercia cilindro macizo 
La inercia de un cilindro macizo está dada por la ecuación 3.22. 
8
* 2dm
I    (Ec. 3.22) 
 
Donde: 
- I = Inercia del cilindro [Kg.mm2] 
- m = Masa del cuerpo [Kg] 















3.7.1.2 INERCIA DEL PIÑÓN CONDUCTOR 
Se supone el piñón como un anillo de dext = 54 mm con un espesor de 3mm. 
 
 Volumen de un piñón 

















2   (Ec. 3.23) 
Donde: 
- V = Volumen del piñón [mm3] 
- d = diámetro exterior del piñón [mm] 











 Masa de un cuerpo 
La masa de un cuerpo está dada por la ecuación 3.24. 
Vm *   (Ec. 3.24) 
Donde: 
- m = Masa del cuerpo [Kg] 
-  = Densidad del material [Kg/mm3] 
- V = Volumen del cuerpo [mm3] 
Los piñones están fabricados con acero AISI 1018 con una densidad de 
7,87 g/cm
3









 Inercia del piñón conductor 
La inercia de un cilindro macizo está dada por la ecuación 3.25. 
8
* 2dm
I    (Ec. 3.25) 
Donde: 
- I = Inercia del cilindro [Kg.mm2] 
- m = Masa del cuerpo [Kg] 
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3.7.1.3 INERCIA DEL PIÑÓN CONDUCIDO 
Se supone el piñón como un anillo de dext = 66 mm con un espesor de 3mm. 
 
 Volumen de un piñón 
El volumen de un piñón está dado por la ecuación 3.26 
edV **
4
2   (Ec. 3.26) 
Donde: 
- V = Volumen del piñón [mm3] 
- d = diámetro exterior del piñón [mm] 











 Masa de un cuerpo 
La masa de un cuerpo está dada por la ecuación 3.27. 
Vm *   (Ec. 3.27) 
Donde: 
- m = Masa del cuerpo [Kg] 
-  = Densidad del material [Kg/mm3] 
- V = Volumen del cuerpo [mm3] 
Los piñones están fabricados con acero AISI 1018 con una densidad de 
7,87 g/cm
3











 Inercia del piñón conducido 
La inercia de un cilindro macizo está dada por la ecuación 3.28. 
8
* 2dm
I    (Ec. 3.28) 
Donde: 
- I = Inercia del cilindro [Kg.mm2] 
- m = Masa del cuerpo [Kg] 


































3.7.2 CÁLCULO DEL TORQUE Y SELECCIÓN DEL MOTOR 
Se decidió utiliza un motor de corriente continua debido a que se utilizará una fuente 
para la alimentación de energía y también porque se puede controlar su velocidad y 





 Determinación de la velocidad angular 






-  = Velocidad angular [rad/s] 
- V = Velocidad lineal [m/s] 










 Determinación de la aceleración angular 




  (Ec. 3.29) 
Donde: 
- α = Aceleración angular [rad/s2] 
- ω = Velocidad angular [rad/s] 
- t = Tiempo [s] 









 Determinación del torque 
La aceleración angular se determina mediante la ecuación 3.30. 
 
 TIT   (Ec. 3.30) 
Donde: 
- T = Torque [Nm] 
- IT = Inercia total del sistema motriz [kg.m
2
] 














En base a este torque se seleccionó el motor DC de las siguientes características 
que se muestran en la tabla 3.5. 
Tabla 3.5 Motor DC 
MOTOR CORRIENTE CONTINUA 
Marca Hossen 
Modelo Mini Gear Box 
Torque 1.2 [Nm] 
Voltaje 12V DC 
Velocidad 20 rpm 
Ø eje 10 mm 
Fuente: Motor DC (2014) 
 
3.7.3 SELECCIÓN DE LA CADENA 
Para el proceso de selección de la cadena, se construye un diagrama de cuerpo libre 
para determinar la fuerza de tracción necesaria como se muestra en la figura 3.28. 
Figura 3. 28 Diagrama de cuerpo libre 
 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
Los coeficientes de rozamiento se muestran en la tabla 3.6 
Tabla 3.6 Coeficientes de rozamiento 
Coeficiente de rozamiento [µ] 
Superficies Estático [µe] Cinemático [µc] 
Acero sobre acero 0.74 0.57 
Fuente: Serway (1992) 
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Se empezará suponiendo una cadena de rodillo simple 8A (ANSI 40) con un paso 
de ½”. Ver el ANEXO E-2. 
Para el valor de la masa total se tomará en cuenta la cadena, los piñones, el 
transportador y los sensores de distancia infrarrojos, obteniéndose una masa 


































La resistencia real para esta cadena de rodillo simple 8A (ANSI 40) a la tracción 
según la ISO 606 es de 13.6 [KN] (Ver ANEXO E-2). 
En conclusión, debido a que la resistencia a la tracción real es mayor a la 
necesaria, se selecciona la cadena de rodillo simple 8A (ANSI 40) con paso de 
½”.  
 
3.8 SELECCIÓN DE SENSORES Y DAQ 
3.8.1 CELDAS DE CARGA 
Para seleccionar las celdas de carga se necesita conocer el peso que van a 
sensar, la carga máxima que soportará cada celda será de 5Kg, por lo que se 
ha seleccionado una celda de carga con una capacidad de 0 a 10Kg.  
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Ver figura 3.29 y ANEXO F-1. 
Figura 3.29 Celda de carga  
 
Fuente: Cañaveral (2014) 
 
3.8.2 SENSORES DE DISTANCIA INFRARROJO 
Se ha seleccionado un sensor infrarrojo ya que este permite focalizar la señal 
emitida, y puede realizar hasta mil muestreos para calcular la media de la 
distancia obtenida, disminuyendo el error. Tiene un rango de operación de 
10mm a 80mm. 
Se utilizarán dos sensores: uno para la práctica de voladizo y otro para la 
práctica de la viga simplemente apoyada en los extremos. Se tomó la decisión 
de utilizar 2 sensores para facilitar las práctica y evitar el maltrato de los 
cables y asi prolongar la vida útil de estos. Ver  figura 3.30 y ANEXO F-2 
 
Figura 3.30 Sensor de distancia infrarrojo 
 





3.8.3 TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
En el mercado nacional se pueden encontrar principalmente dos tipos de 
DAQ’s: las tarjetas fabricadas por National Instruments y las elaboradas por 
ARDUINO. Ambas tarjetas sirven para tomar los datos de nuestros sensores 
infrarrojos y de las celdas de carga. Igualmente las dos tarjetas son capaces de 
transmitir los datos obtenidos a nuestro programa en LabView. 
La diferencia principal se produce en cuanto a costos, debido a lo cual se ha 
decidido utilizar la DAQ de ARDUINO. Ver figura 3.31 y ANEXO F-3. 
 
Figura 3.31 DAQ ARDUINO R3 
 











3.9 PROGRAMACIÓN EN LABVIEW 
LabVIEW es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con un 
lenguaje de programación visual gráfico recomendado para sistemas hardware y 
software de pruebas, control y diseño, simulado o real, pues acelera la productividad. 
El lenguaje que usa se llama lenguaje G, donde la G simboliza que es lenguaje 
gráfico. 
 
3.9.1 DIAGRAMAS DE BLOQUE 
El diagrama de bloque es la representación gráfica del funcionamiento interno de 
un sistema, que se hace mediante bloques y sus relaciones, y  además definen la 


















Diagrama de bloques del menú principal. Ver figura 3.32 
 



























 Práctica 1 (Viga simplemente apoyada en los extremos) 
Diagrama de bloques de la práctica 1. Ver figura 3.33 y 3.34 






















































Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
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Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
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 Práctica 2 (Viga en voladizo) 
Diagrama de bloques de la práctica 2. Ver figura 3.35 y 3.36 







































































































4.1 ANÁLISIS  DE COSTOS 
En este capítulo se presentará los costos que conllevan el diseño, la construcción y la 
automatización de la máquina para ensayo de deflexión de vigas. 
4.1.1 COSTOS DIRECTOS 
Son los que se identifican plenamente con la actividad en áreas específicas y se 
pueden relacionar, independientemente del volumen de actividad, a un producto o 
departamento determinado  
 Costos de materia prima 
La materia prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora 
en un producto final. Ver tabla 4.1 
 
Tabla 4. 1 Costos de materia prima 





1 Tubo cuadrado 1m 4 cm A-36 7,25 7,25 




1 m 1 plg x 1/8 plg A-36 4,60 4,60 
4 
Platina base 
celda de carga 
2 80 x 80 x 3 mm A-36 4,00 8,00 
5 
Ángulo guías 
celda de carga 




1m 8 mm A-36 6,40 6,40 
7 Eje pesa 5 kg 1 Ø 150 x 50 mm A-36 17,50 17,50 
8 Eje pesa 2 kg 1 Ø 150 x 30 mm A-36 7,00 7,00 
9 Eje pesa 1 kg 1 Ø 100 x 30 mm A-36 3,50 3,50 
10 Viga de Acero 1 
110cm x 2,5cm 
x 1/4 plg 
A-36 5,50 5,50 
11 Viga de Cobre 1 
110cm x 2,5cm 
x 3/8plg 





110cm x 2,5cm 
x 5 
Al 3,50 3,50 
TOTAL (USD) 87,07 




 Costos de elementos normalizados 
Este costo se refiere a elementos que son seleccionados mediante catálogos o 
comprados en un almacén. Ver tabla 4.2 
 
Tabla 4. 2 Costos de elementos normalizados 





1 DAQ Arduino 1 Uno R3 135,00 135,00 
2 Celda de carga 2 0-10 Kg 70,00 140,00 
3 Sensor infrarrojo 2 10mm – 80mm 42,00 84,00 
4 Motor DC 1 1,2 N.m / 20rpm 75,00 75,00 
5 Cadena de rodillo 3 p: ½ plg  5,80 17,40 
6 Gabinete metálico 1 210x230x80 mm 22,37 22,37 
7 Tapón cuadrado 8 Caucho 55 x 25 1,25 10,00 
8 Perno Cab. Hexagonal 6 M 14 x 20 1,50 9,00 
9 Perno Cab. Hexagonal 2 M 14 x 15 1,40 2,80 
10 Tuerca hexagonal 6 M 14 0,40 2,40 
11 Piñón conductor 1 De=54mm Z=12 22,00 22,00 
12 Piñón conducido 1 De=66mm Z=15 24,00 24,00 
13 Varilla roscada 1 Ø 6 mm 1,80 1,80 
14 Canaleta 2 Adhesiva 14 mm 2,68 5,36 
15 Manguera anillada 2 Ø 16 mm 1,49 2,98 
16 Espiral para cable 1 Pequeño 3,99 3,99 
17 Tomacorriente 1 Dos tomas 2,26 2,26 
18 Interruptor 1 Simple 0,75 0,75 
19 Cable 2 #24 0,90 1,80 
20 Electrodo 1 kg E6011 3,95 3,95 
TOTAL (USD) 566,86 










 Tiempo de utilización de máquinas 
Son costos producidos por concepto de utilización de maquinaria y equipos 
como torno, fresadora, soldadora, plasma, dobladora, taladro etc. Ver tabla 
4.3 
Tabla 4. 3 Tiempos de utilización de máquinas 






2 0 1 1 1 




1 0 1 1 1 
4 Transportador 1 0 1 1 1 
5 
Base celda de 
carga 




1 0 1 1 1 





 Costos de maquinado 
Este costo se refiere al valor de mano de obra directa empleada en las 
máquinas herramientas, para la fabricación de la máquina. Ver tabla 4.4 
Tabla 4. 4 Costos de maquinado 
Ítem Descripción 






1 Torno 10 2 20 
2 Fresadora 12 0 0 
3 Taladro 5 5 25 
4 Amoladora 4 5 20 
5 Suelda SMAW 5 6 30 
TOTAL COSTO MÁQUINA 95 





 Costo de mano de obra 
La mano de obra es utilizada en cada uno de los procesos descritos en la 
Tabla 4.5 y su costo se calcula en función del tiempo empleado para terminar 
cada tipo de trabajo. Ver tabla 4.5 
Tabla 4. 5 Costos de mano de obra 
Ítem Descripción 






1 Torno 4 2 8 
2 Fresadora 5 0 0 
3 Taladro 2 5 10 
4 Amoladora 2 5 10 
5 Suelda SMAW 3 6 18 
TOTAL COSTO MANO DE OBRA 46 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
 Costo de montaje 
Es la mano de obra ocupada  para el ensamble de las partes y piezas que 
conforman la máquina. Los mismos que se encargan de la puesta a punto y el 
alineamiento y calibración de los diferentes elementos.  Ver tabla 4.6 
Tabla 4. 6 Costos de montaje 
Cargo Especialidad Cant Tiempo [h] 




Técnico Mecánico 1 40 5 200 
Técnico Electrónico 1 60 5 300 
Técnico Eléctrico 1 20 5 100 
TOTAL 600 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 Costo directo total 
Es la suma de los diferentes costos parciales de costo directo. Ver tabla 4.7 
Tabla 4. 7 Costo directo total 
Costos Valor (USD) 
Materia Prima 87,07 
Elementos normalizados 566,86 
Maquinado 95,00 
Mano de obra 46,00 
Montaje 600,00 
TOTAL 1394,93 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
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4.1.2 COSTOS INDIRECTOS 
Son los que no se identifican plenamente con la actividad productiva y no se 
vinculan o imputan a ninguna unidad de costeo en particular, sino sólo 
parcialmente mediante su distribución entre los que han utilizado del mismo. 
 
 
 Costos de materiales indirectos 
Son aquellos costos de materiales suplementarios o insumos en la 
construcción de los diferentes componentes de la máquina.  Ver tabla 4.8 
Tabla 4. 8 Costos de materiales indirectos 
Ítem Descripción Cant. Costo Unitario (USD) Costo Total (USD) 
1 Disco de corte 2 2,20 4,40 
2 Lijas 5 0,60 3,00 
3 Guaipes 5 0,30 1,50 
4 Pintura 1gl 5,60 5,60 
TOTAL 14,50 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
 Costos de ingeniería 
Son aquellos costos que se derivan del tiempo y el conocimiento de 
ingeniería que se han invertido en el diseño de la máquina. Ver tabla 4.9 
Tabla 4. 9 Costos de ingeniería 











Diseño y selección 
de elementos 
mecánicos 
80 10 800 
Elaboración de 
planos 
60 10 600 
Supervisión y 
control en la 
construcción 
60 10 600 
TOTAL  200  2000 





 Costos totales indirectos 
Es la suma de los costos de materiales indirectos y costos de ingeniería. Ver 
tabla 4.10 
Tabla 4. 10 Costos totales indirectos 
Costos Valor (USD) 
Materiales indirectos 14,50 
Ingeniería 2000,00 
TOTAL  2014,50 
Elaborado por: Alejandro Santamaría & Juan Tamay 
 
4.2 RESUMEN DE COSTOS 
En el resumen de costos se presenta el costo total del proyecto. Ver tabla 4.11 
Tabla 4. 11 Resumen de costos 
Componente de costo Valor (USD) 
Costo total directo 1394,93 
Costo total indirecto 2014,50 
COSTO TOTAL 3409,43 

















 Luego de realizar la respectiva evaluación del equipo, se obtuvo como 
resultado que el marco metálico al igual que varias bases del equipo se 
encontraban sobredimensionadas, lo cual permitió reutilizarlas en el nuevo 
diseño. 
 Luego de analizar las distintas opciones que se tenían para el rediseño y 
automatización del equipo de deflexión de vigas se optó por elegir una 
tarjeta ARDUINO para la adquisición de datos, sensores infrarrojos para 
medir las distancias y celdas de carga para conocer las reacciones. 
 El equipo cuenta con un software elaborado en LabView, que de manera 
didáctica nos muestra los resultados obtenidos y realiza las gráficas de corte 
y momento en tiempo real. 
 La práctica con la probeta de aluminio no se pudo realizar debido a que las 





 Antes de empezar la práctica se debe verificar que el transportador se 
encuentre en su posición inicial. 
 Comprobar que las vigas se encuentren ubicadas correctamente sobre las 
guías para evitar falsas lecturas. 
 Asegurar que los sensores infrarrojos no tengan polvo o impurezas que 
afecten su lectura. 
 Comprobar que el equipo se encuentre nivelado. 
 Para obtener mejores resultados en las prácticas con las probetas de acero y 
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GUÍA DE OPERACIÓN 
Y 
MANUAL DEL USUARIO 
 
 
MÁQUINA PARA ENSAYO DE 









INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 
Es necesario primeramente instalar todo el software adjunto en el CD antes de operar el 
equipo. 
1. Instalar LabView 2011, y validar con su respectiva licencia. 
2. Ejecutar el archivo “vipm Windows”. (Es necesario que el computador se 
encuentre conectado a una red de internet) 
3. Buscar el complemento “LabView for Arduino” y descargarlo. 
4. Ejecutar el archivo “Arduino 1.0.6 windows” 
5. Instalar los drivers “run503full”de la carpeta “Visa 2011 drivers” 
6. Reiniciar el computador. 
 
CONEXIÓN DEL EQUIPO AL ORDENADOR 
Es importante seguir el procedimiento detallado para prevenir cualquier mal 
funcionamiento y evitar daños. 
1. Conectar el cable de poder al tomacorriente (110V) 
2. Conectar la extensión del cable USB de la caja al puerto USB del ordenador 
previamente instalado. 
3. Girar el switch de la caja a la posición ON. 
4. Ejecutar el programa elaborado en LabView 2011 “ENSAYO DE 
DEFLEXIONES DE VIGAS” 
5. Correr el programa 
 
DESCONEXIÓN DEL EQUIPO 
Es importante seguir el procedimiento detallado para prevenir cualquier mal 
funcionamiento y evitar daños. 
1. Cerrar el programa 
2. Girar el switch de la caja a la posición OFF. 
3. Desconectar la extensión del cable USB de la caja al puerto USB del ordenador. 






RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
PROBLEMA POSIBLE SOLUCIÓN 
EL computador no reconoce al equipo  Verificar las conexiones 
 Reinstalar drivers 
¿Qué puerto USB está configurado en la 
PC? 
Panel de Control > Administrador de 
dispositivos > Ports (COM) 
El transportador no se encuentra en su 
posición inicial. 
Se lo puede llevar manualmente a su 
posición inicial. 
Los sensores infrarrojos se encuentran 
desalineados 
Ajustar la posición de los sensores hacia 
las guías ubicadas en la máquina. 
La celda de carga no mide correctamente 
las reacciones 
 Ubicar correctamente la viga 





Alimentación AC 110 – 240 V ~50/60 Hz 
Peso 25 Kg  
Dimensiones 1543 x 550 x 310 mm  
Tolerancia térmica 5 – 35 
o
C 
Tolerancia a la humedad 10% a 70%  
 
GUÍA DE PRÁCTICAS 
 
La máquina de ensayos para deflexión de vigas, permite realizar una práctica 
entre apoyos y una práctica en voladizo. 
Cada práctica se debe empezar determinando las reacciones, y el procedimiento 
para cada práctica se explica a continuación: 
DETERMINAR LAS  REACCIONES 
1. Tomar la medida de L (longitud) entre los puntos de apoyo.  
2. Colocar la probeta entre los puntos de apoyo.  
3. Colocar la carga a la distancia requerida, verificar en el software. 
4. Correr el programa elaborado en Labview. 
5. Verificar las medidas de las reacciones en la PC. 
6. Anotar las medidas en la hoja de datos. 
DETERMINAR LA  DEFLEXIÓN ENTRE APOYOS 
1. Determinar las reacciones. 
2. Verificar el tipo de material y las dimensiones de la probeta. 
3. Desplazarse en el programa a la pestaña “Deflexión” 
4. Comprobar la deflexión máxima, o la deflexión en cualquier punto desplazando 
el cursor. 
5. Adicional a la práctica se puede conocer los diagramas de corte y momento 
dirigiéndose dentro del software a la pestaña necesitada. 
6. Anotar las medidas en la hoja de datos. 
 
DETERMINAR LA  DEFLEXIÓN EN VOLADIZO 
1. Determinar las reacciones. 
2. Verificar el tipo de material y las dimensiones de la probeta. 
3. Desplazarse en el programa a la pestaña “Deflexión” 
4. Comprobar la deflexión máxima, o la deflexión en cualquier punto desplazando 
el cursor. 
5. Adicional a la práctica se puede conocer los diagramas de corte y momento 
dirigiéndose dentro del software a la pestaña necesitada. 
6. Anotar las medidas en la hoja de datos. 
MODELO DE LA HOJA DE DATOS 
PRÁCTICA  














A-36     200    
Aluminio     75    































PRUEBAS Y ENSAYOS 
PRÁCTICAS CON LA MÁQUINA ORIGINAL 
 Datos de las probetas 
 Acero A304: L=95 cm b=19,5 mm h=5 mm E=2100 ton/cm2 
 Aluminio: L=95 cm b=23,5 mm h=4 mm E=705 ton/cm2 
 Cobre B2: L=95 cm b=30 mm h=4 mm E=1125 ton/cm2 
 
PRÁCTICA 1: Reacciones  
La primera práctica se realizaba con la carga en el centro de la viga y consistía en tomar 
los datos de las reacciones. 
 
Resultados teóricos: 




Acero 0,8 0,4 0,4 
Aluminio 0,8 0,4 0,4 
Cobre 0,8 0,4 0,4 
 
Resultados prácticos: 




Acero 0,8 0,41 0,45 
Aluminio 0,8 0,36 0,36 
Cobre 0,8 0,5 0,45 
 
 
PRÁCTICA 2: Deflexión entre apoyos 
En este caso se coloca la carga a una distancia de 30 cm del punto A y se toma los 
datos de reacciones y la deflexión en el punto donde está aplicada la carga. 
 
 















Acero 0,8 0,9 0,5 1,20 0,56 3,57 2,49 
Acero 1,2 1,7 0,7 1,81 0.83 4,41 3,75 
Aluminio 0,4 0,5 0,3 0,6 0,28 6,68 5,67 
Aluminio 0,6 0,9 0,4 0,9 0,42 9,20 8,50 
Cobre 0,8 0,9 0,6 1,20 0,56 6,77 5,92 
Cobre 1 1,1 0,7 1,51 0,69 7,89 7,40 
 
 
PRÁCTICA 3: Deflexión en voladizo 
Esta práctica se realiza con una probeta de acero A304 de una longitud de 200 mm, y se 




















PRÁCTICAS CON LA MÁQUINA REDISEÑADA 
Datos de las probetas 
 Acero A304: L=100 cm b=25 mm h=6,35 mm E=200 GPa 
 Aluminio: L=100 cm b=23,5 mm h=4 mm E=75 GPa  
 Cobre B2: L=100 cm b=25,4 mm h=9,5 mm E=117 GPa 
 
PRÁCTICA 1: Reacciones y deflexión máxima 
La primera práctica se realizaba con la carga en el centro de la viga y consiste en tomar 








Acero 5 2,5 2,5 
Cobre 5 2,5 2,5 
 
Resultados prácticos: 




Acero 5 2,41 2,42 
Cobre 5 2,43 2,46 
 
 
PRÁCTICA 2: Deflexión entre apoyos 
En este caso se coloca la carga en el centro de la viga y se toma los datos de 
reacciones y la deflexión en el punto donde está aplicada la carga. 
 















Acero 5 2,41 2,42 2,5 2,5 9,58 9,56 
Acero 6 2,91 2,93 3,0 3,0 12,15 11,46 
Cobre 5 2,43 2,46 2,5 2,5 5,05 4,79 
Cobre 7 3,41 3,42 3,5 3,5 6,95 6,71 
 
PRÁCTICA 3: Deflexión en voladizo 
Esta práctica se realiza con una probeta de cobre ASTM B2 de una longitud de 500 mm, 
y se aplica la carga en el extremo de la probeta, donde también se medirá la deflexión. 
 











Cobre 5 3,21 3,0 9,24 9,58 
 
Otra práctica se puede realizar con la misma probeta de cobre ASTM B2 de 500mm de 
longitud, donde se aplica la carga en el centro de la probeta. 
 











Cobre 5 1,4 1,2 3,5 3,0 
 
